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SonoStar UProbe

C5PL Probe
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دستگاهمتعلقات

wireless probe

USB charger

USB cable

wireless charger

box
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دستگاهمشخصات
1- Frequency: 

Linear probe                  7.5MHz/10.0MHz    

Convex                            3.5MHz/5MHz

Phased array probe      2.5MHz/5MHz

2- Depth:

Linear 20/40/60/100 mm

Convex 90/160/220/305 mm

Phased array 90/120/140/160 mm

3- Scan angle and width:

Convex 50°, Phased array 80°, linear 40mm

4- Mode:

B-Mode, B+M, Color, PDI, PW

5- Preset:

Thyroid, SmallParts, Pediatrics, Vascular, Carotid, Breast, MSK
Abdomen, Gynecology, Obstetric, Cardiac, Urology, Kidney, Lung 
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گوشیبهپروباتصال
.نماییدنصبگوشیدروکردهدانلودراWirelessUSBاپلیکیشنابتدا-1
راباتريژشارمیزاننشانگر،.نماییدروشنراپروبپاورکلیدازاستفادهبا-2

.)می شودخاموشپروبداریدنگهراکلیدثانیه5مدتبه(می دهدنشان
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گوشیبهپروباتصال
پروبرويپسورد.نماییدوصلگوشیبهراپروبWi-Fiطریقازحال-3

.استشدهنوشته

wxpcccn072
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Start Exam
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پروبانتخاب.1
راغچپیش فرضحالتدرشودروشنپروبتادادهفشارراپروبرويکلید

کنیمفعالراخطیپروببخواهیماگر.استفعالکانوکسپروبسمت
پروبسمتچراغتاداریمنگهراپروبرويکلیدثانیه3مدتبهکافیست

.شودروشنخطی
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آزمونانتخاب.2
.استآزمونانتخابکاراولین.استکارآمادهپروبحال
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آزمونانتخاب.2
خابانترانظرموردآزمونبایستیدهیدانجاممی خواهیدکهاسکنیبهبنا

آزمونحال.شودظاهرآزمونهالیستتاکردهلمسراExamمحل.نمایید
.نماییدانتخابرانظرمورد
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آزمونانتخاب.2
خابانترانظرموردآزمونبایستیدهیدانجاممی خواهیدکهاسکنیبهبنا

آزمونحال.شودظاهرآزمونهالیستتاکردهلمسراExamمحل.نمایید
.نماییدانتخابرانظرمورد
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بیمارجدیدپروندهایجاد.3
لیدکازاستفادهبا.شودبازبیمارپنجرهتادهیدفشارPatientکلیدرويبر

New Patientوکردهواردرابیمارمشخصاتکرده،ایجادجدیدپرونده
.دهیدفشارراOKکلیدسپس
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بیماربرايگزارشتنظیم.3
دهیدفشارراReportکلیدوشدهبیمارپروندهوارددوبارهبیماراسکنازبعد

اطلاعاتذخیرهبرايونماییدیادداشتراخودمشاهداتObsقسمتدرو
.دهیدفشاررا)save(کلید
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4.B Mode

دراگرولی.می شویدBمدواردokکلیدزدنوبیمارمشخصاتثبتازپس
.شویدآنواردمی توانیدBکلیدزدنباباشیددیگريمد
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4.B Mode

نمایید؟کنترلرامختلفیپارامترهايمی توانیدBمددر
صفحهرويکلیدهاي

•Gain+

•Gain-
•Depth

•TGC

•Focus
•Dual screen

•Denoise (ENH)
•Dynamic Range

•Harmonic

•Biopsy

•Freeze
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4.B Mode
(Gain)گین

receiver)گیرندهبهرهآنبهکهاستتقویتیگیرندهعملکرداولین gain)نیز
بزرگ ترردد،می گبازمبدلازکهالکتریکیسیگنالهرتقویت،فرآینددر.می گویند
.می گیردقرارتقویتازمساويمقداریکتحتسیگنالهر.می شود
راآن ها تواننمیوبودهضعیفبسیارالکتریکیسیگنال هايزیرااستلازمتقویت

.دادنمایشمانیتوردر

Lower amplification Higher amplification
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4.B Mode
B-Gain

-Gainکلیدباومی شودزیادGN:105dBعددتاتصویرروشنایی+Gainکلیدبا

.شودمیکمGN:30dBعددتاتصویرروشنایی
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4.B Mode
عمق(Depth)

Pulse)پالسزمانمدت Duration)

مدت.استپالسآنانتهايتاپالسشروعازواقعیزمان(PD)پالسزمانمدت
.است"on"یامکالمهانتقال،زمانیکپالسزمان

(Pulse Repetition Period)دوره تکرار پالس 

.می گویند(PRP)پالستکراردورهرادومپالسشروعتااولپالسشروعزمان
.است)دریافت(دادنگوشزمانعلاوهبه(PD)پالسزمانمدتشاملاین
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4.B Mode
عمق(Depth)

Time-of-Flight)برگشت-رفتزمانیاپرواز-زمان or Go-Return Time)

یکباپالس(time-of-flight)پرواززماناندازه گیريباسونوگرافیدستگاه هاي
.می کنندتعیینرابازتابندهعمقدقیق،بسیارکرنومتر
نرم،بافتدرصداسرعتمتوسطباسونوگرافیدستگاه هايرایانه ي

1.54 mm/µs،تبافدرصدامتوسطسرعتکهآنجاییاز.شده اندبرنامه ریزي
یمیمستقرابطهمی کندطیپالسکهمسیريوپرواز-زماناست،مشخصنرم

.دارند
-فترزمانازدقتبارابازتابندهعمقزیرمعادلهازاستفادهبامی توانواقعدر

.کردمحاسبهبرگشت

𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑ℎ 𝑚𝑚𝑚𝑚 =
1.54 ⁄𝑚𝑚𝑚𝑚 𝜇𝜇𝜇𝜇 × 𝑔𝑔𝑔𝑔_𝑟𝑟𝑑𝑑𝑑𝑑𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟_𝑑𝑑𝑡𝑡𝑚𝑚𝑑𝑑(𝜇𝜇𝜇𝜇)

2
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4.B Mode
عمق(Depth)

The)میکروثانیه13قانون 13-Microsecond Rule)

13قانون 𝜇𝜇𝜇𝜇هبکهمی کندبیانواستصادقنرمبافتدرصداحرکتبراي
13هرازاي 𝜇𝜇𝜇𝜇]برگشت-رفت-زمان[(go-return-time)،یکعمقصدا

.می دهدنشانراسانتی متر

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝜇𝜇𝜇𝜇 = 𝑡𝑡𝑚𝑚𝑖𝑖𝑔𝑔𝑡𝑡𝑟𝑟𝑔𝑔 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑ℎ 𝑐𝑐𝑚𝑚 × 13𝜇𝜇𝜇𝜇/𝑐𝑐𝑚𝑚
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝜇𝜇𝜇𝜇 = 16 × 13 = 208 𝜇𝜇𝜇𝜇

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐻𝐻𝐻𝐻 =
77,000 𝑐𝑐𝑐𝑐/𝑠𝑠𝑖𝑖𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑ℎ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝐻𝐻𝐻𝐻 =

77,00016 = 4.8 𝑘𝑘𝐻𝐻𝐻𝐻
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4.B Mode
عمق(Depth)

ازبرداريتصویرحالدرسونوگرافیدستگاهکهاستفاصله ايحداکثردیدعمق
درانگرهانش.می کندکنترلرادیدعمقسونوگرافر.می کشدتصویربهآنرابدن

.می دهندنشانراعمقتصویر،یکلبهامتداد
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4.B Mode
عمق(Depth)

Depthتنظیمباکنیدسعی(نماییدتنظیمراعمقمی توانیدDepthکلیدبا

.)دهیدقرارتصویروسطدررادربررسیموردموضوع
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4.B Mode

TGC

ضعیفصوتیامواجحرکت،هنگام.است(TGC)جبران کنندهگیرندهدومعملکرد
ریجتدبهعمقافزایشباسونوگرافیتصویرهرجبران کننده،بدون.می شوند
وند،شواقعمختلفعمق هايدریکسانتودهدواگراین،برعلاوه.می شودتاریک تر

صلاحابرايگیرنده.بودخواهدکم عمقتودهازتاریک ترتصویرشعمیق تر،توده
8گاهدستایندر.می دهدانجامراکاراینجبران کنندهنامبهفرآینديبامیرایی

هستندکاراینمسئولکشوییولوم
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4.B Mode

TGC
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4.B Mode

TGC
اي در گوشی فلش بالا سمت راست بر

TGCاستفاده می شود.
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4.B Mode

Focus

نظردرفوکوسیککانوکسپروببرايوفوکوسنقطهدوخطیپروببراي
.دهیدتغییررافوکوسمحلتوانیدمیفوکوسکلیدبااستشدهگرفته



26

4.B Mode
Dual screen

اینمی توانDualکلیدبا.باشیمداشتههمکناردرراتصویردواستنیازوقت هايبعضی
.)استفعالتاپلپوتبلتدرفقطگزینهاین:نکته(.دادانجامراکار
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4.B Mode
کاربردهايDual

)چپوراستدست(مشابهموقعیتدومقایسهبراي•
کارآموزانبرايمهارتایجادوتمرینبراي•
مثانهمثلموضوعیکازحجمگرفتنبراي•
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4.B Mode

Denoise (ENH)

قابل4ENHتا0از.کردکنترلراتصویرشفافیتووضوحمی توانیدکلیداینبا
.استتنظیم
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4.B Mode

Dynamic Range

ف در میزان قدرت تفکیک رنگ هاي خاکستري که بافت ها با ویژه گی هاي مختل
.کد رنگ است256تصویر به وجود می آورند

Dynamic)دینامیکیمحدوده Range)

ه گیرياندازدقیقطوربههمهنوزکهسیگنالتغییرمیزانگزارشبرايروشی
.می شود
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4.B Mode

Dynamic Range

(high contrast) (low contrast)
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4.B Mode

Dynamic Range

.کردتنظیم110dBتا40ازراتصویردینامیکیمحدودهمی توانیدکلیداینبا
highتصویرDR=40در contrastدروDR=110تصویرlow contrastاست.
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4.B Mode

Harmonic (F)

فرکانسکانوکسپروبدرمگاهرتز7.5یا10فرکانسکلیداینبامی توانخطیپروبدر
.نمودانتخابرامگاهرتز5یا2.5فرکانسقلبیمددرومگاهرتز5یا3.5
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4.B Mode

Biopsy

ویرتصرويبرعرضیوطولیحالتدرروراهنماخطوطمی توانیدکلیداینبا
.نماییدمعکوسیاآینه ايراتصویرمی توانیدهمچنیندهیدنمایش
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4.B Mode

Freeze

ازسريیکشدنفعالباحالمی کندمتوقفراصداارسالپروبFreezeکلیدزدنبا
نظرموردعکسشدهذخیرهcineدرکهتصویري100درمثلامی توانیدشماکلیدها
.کنیدذخیرهفیلمصورتبهرافریم100کلیانماییدذخیرهوانتخاب
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4.B Mode

نمایید؟کنترلرامختلفیپارامترهايمی توانیدFreezeحالتدر
•Auto cine review

•Cine loop

•Annotate

•Save Image

•Save Video
•Measure

Length

Angle

Area/Circum

Trace

Area Ratio

•Clear
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4.B Mode

Auto cine review

تصاویرآخرینومی گرددقطعپروببادستگاهارتباطFreezeکلیدزدنبا
Cine)موقتحافظهدرشدهاسکن loop)استمشاهدهقابل.



37

4.B Mode

Cine loop

Cine)موقتحافظهدرشدهذخیرهفریم هايتعداد loop)دادتغییرمی توانرا
.دهیدفشارPresetکلیدرويکاراینبراي
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4.B Mode

Cine loop

Cine)موقتحافظهدرشدهذخیرهفریم هايتعداد loop)دادتغییرمی توانرا
.دهیدفشارPresetکلیدرويکاراینبراي
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4.B Mode

Cine loop

Cine)موقتحافظهدرشدهذخیرهفریم هايتعداد loop)دادتغییرمی توانرا
.دهیدفشارPresetکلیدرويکاراینبراي
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4.B Mode

Cine loop

Cine)موقتحافظهدرشدهذخیرهفریم هايتعداد loop)دادتغییرمی توانرا
.دهیدفشارPresetکلیدرويکاراینبراي



41

4.B Mode

Annotate

.می شودفعالفریزحالتدرگزینهاین
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4.B Mode

Save Image

نمایشهصفحروعکسکلیداینزدنبا.می شودفعالفریزحالتدرگزینهاین
.نمودمشاهدهگوشیگالريدرراآنمی توانبعداًکهمی شودذخیره
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4.B Mode

Save Video
یرهذخفیلمصورتبهبافردرشدهذخیرهفریم هايتعدادگزینهاینزدنبا

.نمودمشاهدهگوشیگالريدرراآنمی توانبعداًکهمی گردد
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4.B Mode

Measure
مختلفروش هايآنمنويدر.می شودفعالفریزحالتدرگزینهاین

(Length-1).داردوجوداندازه گیري



45

4.B Mode

Measure
مختلفروش هايآنمنويدر.می شودفعالفریزحالتدرگزینهاین

(Angle-2).داردوجوداندازه گیري
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4.B Mode

Measure
مختلفروش هايآنمنويدر.می شودفعالفریزحالتدرگزینهاین

(Area/Circum-3).داردوجوداندازه گیري
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4.B Mode

Measure
مختلفروش هايآنمنويدر.می شودفعالفریزحالتدرگزینهاین

(Trace-4).داردوجوداندازه گیري
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4.B Mode

Measure
مختلفروش هايآنمنويدر.می شودفعالفریزحالتدرگزینهاین

Area-5).داردوجوداندازه گیري Ratio)



49

4.B Mode

Clear

مختلفروش هايآنمنويدر.می شودفعالفریزحالتدرگزینهاین
.داردوجوداندازه گیري
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4.B Mode
Spatial Compounding

یهزاوچندینازسونوگرافیاطلاعاتازاستفادهبرايروشیمکانیترکیب
بامرکبتصویربرداري.استواحدتصویریکتولیدبرايمختلفتصویربرداري

ترکیبهمبافریم ها.می شودشروعمختلف،دیدزاویهازفریمچندبهدستیابی
دررتصوییکایجادبراي)شده اندترکیبیادارندهمپوشانیهمبا(شده  اند

باوشدهارسالصداپرتوهايمختلفزاویهسهازپروبایندر.واقعیزمان
اعثبوکردهحذفراتصویرلکه هايونویزهايسريیکتصویرسهترکیب
.می شودتصویرکیفیتبهبود
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4.B Mode
Spatial Compounding

.می شودارسالپرتوبارسهخطیپروبدر
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4.B Mode
Spatial Compounding

.ودمی شپرتویکفقطونشدهاستفادهتکنیکاینازکانوکسپروبدر
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5.Color Mode

رگدرخونحرکتجهتشیفت داپلرازاستفادهبامی توانیدشمامدایندر
.دهیدتشخیصرا
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5.Color Mode

نمایید؟کنترلرامختلفیپارامترهايمی توانیدکالرمددر
•Color map/Box Color

•Move/Size

•Color Gain+

•Color Gain-

•Steer

•PRF

•Wall Filter
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5.Color Mode

Color map/Box Color

Color map

Box Color
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5.Color Mode

Move/Size
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5.Color Mode

امانجراکاراینعرضییاوطولینمايدوازمی توانیمکالرگرفتنبراي
.دهیم

پروب عمود بر رگ
•2D Mode
•Color Mode

√
⊗
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5.Color Mode

براي کالر خوب پروب را زاویه دهید
قرمزرنگ color mapبا توجه به •

نشاندهنده نزدیک شدن خون به 
.پروب می باشد

ایستیبباکسکالرحالتایندر:نکته
.باشدشکلمستطیل

عرضینماي•
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5.Color Mode

براي کالر خوب پروب را زاویه دهید
آبیرنگ color mapبا توجه به •

نشاندهنده دور شدن خون از پروب
.می باشد

ایستیبباکسکالرحالتایندر:نکته
.باشدشکلمستطیل

عرضینماي•
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5.Color Mode

عرضینماي•
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5.Color Mode

در این حالت پروب همیشه به رگ عمود است
آبیرنگ color mapبا توجه به •

نشاندهنده نزدیک شدن خون به پروب
.می باشد

ایستیبباکسکالرحالتایندر:نکته
.باشدالاضلاعمتوازي

طولینماي•
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5.Color Mode

طولینماي•
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5.Color Mode

Color Gain

دادکاهشیاافزایشراکالرگینتوانمی-Gainو+Gainاینکلیددوبا
)GN=0 -100dB(.
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5.Color Mode

Steer

,°12-)دادتغییرراپرتوجهتمی توانکلیداینبا -7 °, 0 °, 7 °, 12 °)
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5.Color Mode

PRF

.نماییمزیادیاوکمراPRFمی توانیمپالستکرارفرکانسکلیدبا

PRF (1.25,    2,   3.2,       4 kHz  )

Max Velocity (7.3, 11.6, 18.5, 23.2 cm/s)
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5.Color Mode

Wall Filter
ازکهنپاییفرکانسباشیفت داپلربردنبینازبراي(WF)دیواريفیلتریکاز

استفادهمی آید،وجودبهخونیسلول هايحرکتجايبهآناتومیحرکت
.می کندعملداپلر"(reject)رد"عنوانبهدیواريفیلتراصل،در.می شود
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6.DPI Mode

DPI

یارزیابراجهتیاسرعت.می کندمشخصراشیفت داپلروجودفقطپاورمد
.استجهتبدونرنگیداپلریکپاورمد.نمی کند

رنگیکخون،جریانجهتبهتوجهبدونعروقهمهداپلر،پاورتصویردر
.استآنژیوگرافیمشابهتصویري.هستند
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6.DPI Mode

DPI

.می شودفعالDPIمدکلیداینبا
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7.PW Mode

نمایید؟کنترلرامختلفیپارامترهايمی توانیدPWمددر

•Gain+

•Gain-

•Volume

•Steer

•PRF
•Angle

•Baseline
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7.PW Mode

Doppler

.می شودظاهرداپلر(gate)دروازهوخطPWکلیدزدنبا
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7.PW Mode

PW Gain

GN=0(دادکاهشیاافزایشراPWگینتوانمی-Gainو+Gainکلیددوبا -100dB(.
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7.PW Mode

Volume

=Gate(استتغییرقابلدروازهاندازهکلیداینبا 1, 2, 5 mm(.
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7.PW Mode

Steer

,°12-)دادتغییرراپرتوجهتمی توانکلیداینبا -7 °, 0 °, 7 °, 12 °)
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7.PW Mode

PRF

.نماییمزیادیاوکمراPRFمی توانیمپالستکرارفرکانسکلیدبا
PRF (1.25, 2, 3.2, 4 kHz  )
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7.PW Mode

Angle

,°85-)می دهیمقرارخونحرکتراستايدررازاویهAngleکلیدبا 0°, 85°)
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7.PW Mode

Angle
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7.PW Mode

Baseline

.نمودجابجاراپایهخطمی توانکلیداینبا
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8.M Mode

.می شودفعالM-Modeکلیداینزدنبا
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8.M Mode
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